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Bei wem funktioniert die FES?

• Funktioniert
– bei Störungen des ZNS

• z. B. Schlaganfall, MS, Parkinson, HSP, 
Schädel-Hirn-Trauma

• Funktioniert oft nicht
– Peripheren Nervenschädigungen

• z. B. Kinderlähmung, Hüft-OP, Bandscheiben-OP



Was erreicht man mit der FES?

Folgende Verbesserungen können durch FES 
erreicht werden:
• Verbesserung der Fußhebung
• natürlicheres Gangbild
• Erhöhung der Gehgeschwindigkeit
• Verhinderung einer Atrophie des Fußhebers
• Verbesserung der Venenpumpe
• Reduzierung von Folgeschäden



Wie funktioniert FES?

Aktive Elektrode
Indifferente 
Elektrode

Selbstklebende 
Elektroden werden 
über dem 
Peronäusnerv 
angebracht.



Das ODFS Pace im Detail

Steuergerät        Elektroden      Fußschalter



Fuss belastet:
Keine Stimulation

ODFS Pace 
Grundlagen



ODFS Pace 
Grundlagen

Fußschalter
meldet:
Ferse angehoben



ODFS Pace 
Grundlagen

Stimulation wird 
ausgelöst



ODFS Pace 
Grundlagen

führt zu Dorsiflexion 
und Eversion während 
der Schwungphase



ODFS Pace 
Grundlagen

führt zu Dorsiflexion 
und Eversion während 
der Schwungphase



ODFS Pace 
Grundlagen

Fußschalter
meldet:
Ferse abgesetzt



ODFS Pace 
Grundlagen

Stimulation
endet nach Belasten 
der Ferse am Boden



Fallbeispiel: Schlaganfallpatient



Fallbeispiel: Schlaganfallpatient



Das Pace XL 
• Steuergerät • drahtloser Sensor



Der Fußsensor in Detail



Einlegesohle einsetzen



Batteriewechsel am Sensor

Blaue LED



Kniemanschette
• optionale Kniemanschette (ab Q4-2014)

rechts links



Fernbedienung
• optionale drahtlose Fernbedienung (ab Q3-2015)



Fragen?


